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Haga click en la palabra subrayada download para acceder al link que le permitirá descargar el software Mira. 

Esto puede tardar varios minutos. 

 

IMPORTANTE: Si está instalando Mira por primera vez, por favor abra el software Mira e ingrese antes 

de completar los pasos siguientes para integrar el archivo de firmware. Una vez que se abre el software por 

primera vez, está listo para integrar archivos de servicio.   

 

 

Figura 1 

 

 

 
 
 

Antes de comenzar la actualización de firmware para el equipo sentiero utilizando MIRA, por favor 

asegúrese de tener la versión más reciente del software MIRA. Para obtener la versión más reciente del 

software MIRA en su PC, utilice el link que encontrará en esta dirección: 

 

Esto lo llevará a la página de descargas en el sitio de Internet de PATH MEDICAL, como se ve abajo en la 

Figura 1. 
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Necesitará lo siguiente para realizar la actualización de firmware utilizando el software MIRA: 

 

Equipo Sentiero, cable USB para conectar a la PC, PC con software MIRA instalado. 

 

Asegúrese de que el equipo Sentiero está cargado antes de la actualización. 

 

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 

 

1) Al hacer click en download, se descargará a su PC la version de MIRA más reciente, que contiene la 

version más reciente del firmware (esto puede tardar varios minutos) 

 

2) Siga los pasos indicados para instalar MIRA en su PC, haga click en el botón Next (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 

 
 

3) Se instalará el ícono de Mira en su escritorio. Haga click en Finish (Ver Figura 3). 

 

 

 
Figura 3 

 

 

4) Conecte el equipo Sentiero a la PC con el cable USB (ver arriba). 

 
5) Encienda el equipo. 
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6) Haga doble click en el ícono de Mira (Figura 4) para abrir el software. 

  

 

 

 

 

 
Figura 4 

 

7) Ingrese nombre: admin; Password: 1234, luego haga click en el botón de Login para ingresar al 

software (Ver Figura 5). 

(Si Mira está configurado para ingresar automáticamente, puede omitir este paso. Si ha ingresado con 

otro nombre, salga y vuelva a ingresar bajo el perfil admin) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5 

 

8) Una vez que se abre Mira, en la ventana Mis Pacientes, haga click en el ícono de Update como se 

muestra en la Figura 6. 
 

 

Figura 6 
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9) Seleccione el equipo que desea actualizar (Figura 7). Asegúrese de que el equipo está totalmente 

cargado o de conectar el cargador al equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

10) La actualización del firmware comenzará automáticamente (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 
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11) Por favor espere hasta que el equipo complete la actualización del firmware (Figuras 9 y 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

 

 



GUÍA RÁPIDA 

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE UTILIZANDO SOFTWARE MIRA 

PARA TODOS LOS EQUIPOS DE PATH MEDICAL 
 

 

 

 
 

100800-13_Sentiero Firmware Update Quick Start Guide_ES_Rev 2 Página 6 de 7 

 

12) Se abrirá la ventana del Asistente de configuración para indicar que la nueva configuración se ha 

enviado al equipo con éxito (Figura 11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 11 

 
 

13) Haga click en 

 
 
 
Puede desconectar el equipo de la PC y el cable USB 

 

Por favor contacte a su distribuidor o a Servicio Técnico si necesita asistencia con la actualización del firmware. 

 

 

NO interrumpa la actualización del equipo mientras esté en proceso. Aparecerá un mensaje en la 

pantalla táctil del equipo indicando el progreso de la actualización. Al terminar, el equipo reiniciará 

automáticamente. Una vez que ha reiniciado, está actualizado y listo para usarse. 
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Información de la Guía Rápida 

Fecha de publicación:  2019-07 

Revisión:   02 

Válida a partir de:  Rev. de Firmware 2.5, Rev. software Mira para PC 2.0 

 

Aplicable a:  Modelos: SOD100497, SOH100098 y SOH100360, todas las descripciones de Internet.  

 

Todos los artículos, productos y marcas mencionados están registrados por las empresas indicadas o pertenecen 

a las mismas.  

Toda la información, ilustraciones y especificaciones incluidas en este documento se basan en la información más 

reciente sobre los productos disponible en el momento de la publicación. PATH MEDICAL se reserva el derecho 

de efectuar cambios en cualquier momento sin notificación. 

Por favor tenga en cuenta que no todos los productos que se muestran en nuestro sitio de Internet o en los materiales 

de publicidad están disponibles en todos los territorios. Por favor contacte a su distribuidor local o a PATH 

MEDICAL para mayor información. 

La revisión más reciente de la Guía Rápida está disponible en Internet en www.pathme.de/download. 

Se exceptúan los errores y las omisiones. 

 

Derechos de autor 

Ninguna parte de este documento puede reproducirse, traducirse, guardarse, o transmitirse por ningún medio, electrónico, 

mecánico, fotocopia, grabación ni ningún otro, sin previamente obtener autorización escrita de PATH MEDICAL GmbH. 
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